
仕 様 書 

 
１ 品 名  電子上皿天秤 

 

２ 数 量  １台 

 

３ 基本的要件 

(1)最大計量能力     ３００ｇ程度 

(2)最小表示       ０．００１ｇ 

(3)表示切替       ０．００１ｇと０．０１ｇの表示ができること 

(4)繰り返し性      ０．００１ｇ 

(5)直線性偏差      ０．００２ｇ 

(6)安定時間（代表値）  １．５秒 

(7)ひょう量皿の大きさ  φ１２０ｍｍ程度  

(8)全自動校正・調整機能（時間と温度による）が搭載されていること 

(9)風防付 

(10)ＪＣＳＳ校正が付属していること 

 

４ 銘柄等 

ザルトリウス製 内蔵分銅付 上皿天びん ＱＴＸ３２３１ＲＵ－１ＳＪＰ 

 上記銘柄または同等品以上とする。 

 

５ 納入条件 

(1)機器の搬入及び設置を含む。設置が完了した後，速やかに試運転を行い，機器が

正常に稼動することを確認すること。また，担当者等に機器の取扱いに必要な説

明，指導を行うこと。 



(2)搬入及び設置作業中，納入者に起因する事故が発生した場合，付随する損害は納

入者がその責を負わなければならない。 

(3)納入した機器に関して，１年以内に発生した不具合については，担当者等の指示

に従い無償にて修理，交換等必要な措置を行い，その間定期的な保守・点検も行

うものとする。ただし，納入者に責任が無いことが明確な場合はこの限りではな

い。 

(4)上記の事項等に疑義が生じた場合は，担当者等と協議のうえ，その指示に従うこ

と。 

(5)本仕様書に明記されない事項についても，設置上必要とされるものについては，

納入者の費用をもって施工するものとする。 

 

６ 納入場所 

 宇都宮市今里町１１８８番地２ 松田新田浄水場内 水質検査センター 

 

７ 納入期限 

令和８年１２月２５日 

 

８ その他 

(1)納入の際は，事前に納入予定日時等を担当者等と十分協議のうえ，指示する場所

に設置すること。 

(2)設置後，梱包材等は引き取ること。 


